Kontrollprotokoll HemoCue Albumin 201 (lag)

Avdelning / mottagning: ..........ccooiii i

Kontrollot / utgangsdatum: ...............cccceceennnn.. Instrument serienr: ..............cooeeennl.
Ar: MV (X)| + Avvikelse fran MV i mg/L Kommentar
........................... (-) (+) (kuvetﬂot,
Datum: | Erhallet vérde: 0 8 6 4 2 0 2 4 6 8 10 |rengdring, mm): Sign

Protokollet géller for HemoCue Albumin 201 vid anvandning av Eurotrol AlbuTrol niva l&g. Kontrollens asatta varde
(borvarde) ar medelvardet, X, av upprepade analyser pa fabrikskalibrerade HemoCue Albumin system. Erhallet resultat ska
ligga inom kontrollens angivna gréanser. Vanligtvis erhalls en mindre dag till dag variation men pa grund av matriseffekt kan
resultatet &ndras inom grénserna om instrument, kuvettlot eller kontrollot ersatts. Protokoll finns &ven tillgangligt for hog
kontrollniva. Vid fragor vanligen kontakta ansvarig séljare fran HemoCue AB eller besok var hemsida hemocue.com.
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